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ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ 

Багаторазові монополярні інструменти та аксесуари LAPOMED™ 

Інструкція із застосування обов’язкова до ознайомлення перед використанням! 

1. Основні положення
Інструкція із застосування містить вимоги, необхідні для експлуатації медичного виробу відповідно до його функцій 
та призначення. Дотримання інструкції із застосування є передумовою правильної роботи медичного виробу, а також 
забезпечує безпеку пацієнта та оператора. Медичні вироби повинні використовуватись відповідно за призначенням та 
лише персоналом з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи.
У випадку виникнення питань щодо даного виробу, будь ласка, зв'яжіться з відділом збуту ТОВ «ЛАПОМЕД».

2. Передбачене застосування
Багаторазові монополярні інструменти LAPOMED™ призначені для застосування під час лапароскопічних 
малоінвазивних хірургічних втручань для коагуляції тканини та периферичних судин чи зупинки невеликих кровотеч.

3. Протипоказання до застосування
3.1 Медичний виріб не призначений для використання, коли ендоскопічні методи протипоказані.
3.2 В даний час протипоказань, пов'язаних безпосередньо з використанням виробу, не виявлено. Лікар повинен 
самостійно оцінити, чи можливе застосування даного виробу в кожній конкретної ситуації. Докладнішу інформацію 
дивіться у актуальній медичній документації.

4. Небажані побічні дії
4.1 Невиконання вимог стерилізації медичного виробу може призвести до інфікування пацієнта.

5. Опис продукту
Багаторазові монополярні  інструменти LAPOMED™ виготовлені із медичної сталі, термостійкого пластику, що дає 
можливість застосовувати високотемпературні методи стерилізації, що зазначені у пункті 9.
Номінальна напруга для монополярних інструментів: 3000В.
Інструмент є таким, що розбирається на 3 частини: тубус, ручка та вставка.
Інструменти постачаються нестерильними.

5.1 Схема зображення багаторазового монополярного інструменту 

1. Бранші
2. Робоча вставка
3. Тубус
4. Люер порт для промивання
5. Ковпачок для промивання
6. Кільце обертання браншей
7. Кнопка для вилучення вставки
8. Роз’єм для приєднання ВЧ кабелю
9. Ручка
10. Кремальєра

Схема зображення аксесуарів (монополярний кабель) 

Монополярний кабель з  4 мм роз’ємом, довжина 3.2 м, для 
монополярних електрохірургічних інструментів 

1. Роз’єм для інструменту: приєднується
до інструменту;
2. ВЧ роз’єм: приєднується до ВЧ
електрохірургічних генераторів

5.2 Модифікації багаторазових монополярних інструментів та аксесуарів 

Затискачі монополярні (вставки діаметром 5 мм та довжиною 360 мм, працюють в комплекті з тубусом 5 мм та 
монополярними ручками) 
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Назва вставки Артикул 
вставки Форма наконечника Довжина 

браншей Зображення 

Атравматичний затискач LPM-I5-3633 
Атравматичний затискач з 
хвилястою насічкою 24 мм 

Біопсійний затискач за Манесом LPM-I5-3903 Біопсійний затискач 
ложкоподібний без голки 15 мм 

Затискач "алігатор" LPM-I5-3773 
Травматичний затискач з 
реверсною насічкою типу 
«алігатор» («крокодил» 

18 мм 

Затискач (2х4 зубчиків) LPM-I5-3393 
Травматичний зубчатий 
затискач типу  «щурячий 
зуб» 

14 мм 

Затискач атравматичний LPM-I5-3333 Атравматичний затискач з 
отворами 22 мм 

Затискач для маткових труб LPM-I5-3583 Затискач з О-подібним 
отвором 13 мм 

Затискач за Бебкоком LPM-I5-3553 
Затискач для захвату 
жовчної протоки типу 
«Бебкок»  

18 мм 

Затискач за ДеБейкі, вигнутий з 
тонкими браншами LPM-I5-3813 Атравматичний затискач 

для захвату судин 31 мм 

Затискач за Кроче-Олмі, 
атравматичний, вигнутий LPM-I5-3453 

Атраматичний затискач 
для захвату шлунку типу 
“лижа” 

27 мм 

Затискач за Манесом, "качиний 
дзьоб" LPM-I5-3283 

Атравматичний затискач 
типу “duck jaw” («дзьоб 
качки») 

14 мм 

Затискач за Манесом, "тигровий" 
(2х4) LPM-I5-3363 

Травматичний затискач 
типу «кіготь тигра» або 
«зуб щура» 

14 мм 

Кишковий затискач LPM-I5-3213 Вікончатий ендограспер 18 мм 

Кишковий затискач, 
фенестрований LPM-I5-3303 Вікончатий ендограспер 37 мм 

Спайковий затискач за Ванкейлі 
одинарний, фенестрований LPM-I5-3493 

Атравматичний затискач 
для захвату яєчникових 
зв’язок та спайок  

15 мм 

Дисектори монополярні (вставки діаметром 5 мм та довжиною 360 мм, працюють в комплекті з тубусом 5 мм та 
монополярними ручками) 

Назва вставки Артикул 
вставки 

Форма наконечника Довжина 
браншей Зображення 

Дисектор за Келлі, типу Меріленд LPM-I5-3013 Дисектор вигнутий під 
45 градусів 16 мм 

Дисектор за Келлі, типу Меріленд LPM-I5-3023 Дисектор вигнутий типу 
«Меріленд» 22 мм 
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Дисектор, вигнутий вправо LPM-I5-3123 
Г-подібний дисектор 
(вигнутий під 90 
градусів) 

16 мм 

Прямий дисектор, атравматичний LPM-I5-3043 Прямий дисектор 23 мм 

Ножиці монополярні (вставки діаметром 5 мм та довжиною 360 мм, працюють в комплекті з тубусом 5 мм та 
монополярними ручками) 

Назва вставки Артикул 
вставки Форма наконечника Довжина 

браншей Зображення 

Ножиці LPM-I5-3012 
Вигнуті ножиці з двома 
активними браншами 
типу «Метценбаум» 

20 мм 

Затискачі монополярні (вставки діаметром 10 мм та довжиною 360 мм, працюють в комплекті з тубусом 10 мм та 
монополярними ручками) 

Назва вставки Артикул 
вставки Форма наконечника Довжина 

браншей Зображення 

Ложкоподібний затискач LPM-I0-4883 
Біопсійний затискач 
ложкоподібний без 
голки 

32 мм 

Затискач за Бебкоком LPM-I0-3573 
Затискач для захвату 
жовчної протоки типу 
«Бебкок» 

34 мм 

Затискач за Савалє LPM-I0-3423 
Травматичний затискач 
типу «кіготь тигра» або 
«зуб щура» 

34 мм 

Зубчастий затискач (2х3 зубчиків) LPM-I0-3413 
Травматичний затискач 
типу «кіготь тигра» або 
«зуб щура» 

35 мм 

Зубчастий затискач, короткий (2х3 
зубчиків)  LPM-I0-3403 

Травматичний затискач 
типу «кіготь тигра» або 
«зуб щура» 

21 мм 

Дисектори монополярні (вставки діаметром 10 мм та довжиною 360 мм, працюють в комплекті з тубусом 10 мм та 
монополярними ручками) 

Назва вставки Артикул 
вставки Форма наконечника Довжина 

браншей Зображення 

Дисектор атравматичний LPM-I0-3103 Дисектор вигнутий типу 
«Меріленд» 43 мм 

Дисектор, вигнутий вправо LPM-I0-3133 
Г-подібний дисектор 
(вигнутий під 90 
градусів) 

26 мм 

Тубуси монополярні (довжиною 360 мм працюють в комплекті з монополярними вставками та монополярними 
ручками) 

Назва тубусу     Артикул Діаметр сумісних 
вставок Сумісні ручки 

Тубус монополярний LPM-T5-301 5 мм LPM-H550 Ручка без кремальєри, 
монополярна 
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Тубус монополярний LPM- T0-301 10 мм LPM-H551 Ручка з кремальєрою, 
монополярна 

Ручки монополярні (працюють в комплекті з монополярними вставками та тубусами) 

Назва ручки     Артикул 
Діаметр сумісних 
вставок та тубусів 

Можливість 
використання для 

коагуляції 
Зображення 

Ручка без 
кремальєри, 
монополярна 

LPM-H550 

5 мм та 10 мм Через 4 мм штекер на 
вехній частині ручки 

Ручка з 
кремальєрою, 
монополярна 

LPM-H551 

Діаметр робочої 
частини 

Довжина робочої 
частини 

Артикул виробника 
Код вставки Ручка без кремальєри Ручка з кремальєрою 

Дисектори монополярні (Dissecting forceps, monopolar) 

3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1013 LPM-A3-1013 LPM-B3-1013 

3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3013 LPM-A3-3013 LPM-B3-3013 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2013 LPM-A5-2013 LPM-B5-2013 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3013 LPM-A5-3013 LPM-B5-3013 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4013 LPM-A5-4013 LPM-B5-4013 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1023 LPM-A3-1023 LPM-B3-1023 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3023 LPM-A3-3023 LPM-B3-3023 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2023 LPM-A5-2023 LPM-B5-2023 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3023 LPM-A5-3023 LPM-B5-3023 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4023 LPM-A5-4023 LPM-B5-4023 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2033 LPM-A5-2033 LPM-B5-2033 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3033 LPM-A5-3033 LPM-B5-3033 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4033 LPM-A5-4033 LPM-B5-4033 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2043 LPM-A5-2043 LPM-B5-2043 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3043 LPM-A5-3043 LPM-B5-3043 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4043 LPM-A5-4043 LPM-B5-4043 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2053 LPM-A5-2053 LPM-B5-2053 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3053 LPM-A5-3053 LPM-B5-3053 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4053 LPM-A5-4053 LPM-B5-4053 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2063 LPM-A5-2063 LPM-B5-2063 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3063 LPM-A5-3063 LPM-B5-3063 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4063 LPM-A5-4063 LPM-B5-4063 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2073 LPM-A5-2073 LPM-B5-2073 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3073 LPM-A5-3073 LPM-B5-3073 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4073 LPM-A5-4073 LPM-B5-4073 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3083 LPM-A5-3083 LPM-B5-3083 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3093 LPM-A5-3093 LPM-B5-3093 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3103 LPM-A0-3103 LPM-B0-3103 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3113 LPM-A0-3113 LPM-B0-3113 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1212 LPM-A3-1212 LPM-B3-1212 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3123 LPM-A3-3123 LPM-B3-3123 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2123 LPM-A5-2123 LPM-B5-2123 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3123 LPM-A5-3123 LPM-B5-3123 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4123 LPM-A5-4123 LPM-B5-4123 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3133 LPM-A0-3133 LPM-B0-3133 
Затискачі монополярні (Grasping forceps, monopolar) 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2213 LPM-A5-2213 LPM-B5-2213 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3213 LPM-A5-3213 LPM-B5-3213 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4213 LPM-A5-4213 LPM-B5-4213 
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5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2223 LPM-A5-2223 LPM-B5-2223 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3223 LPM-A5-3223 LPM-B5-3223 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4223 LPM-A5-4223 LPM-B5-4223 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1233 LPM-A3-1233 LPM-B3-1233 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3233 LPM-A3-3233 LPM-B3-3233 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2233 LPM-A5-2233 LPM-B5-2233 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3233 LPM-A5-3233 LPM-B5-3233 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4233 LPM-A5-4233 LPM-B5-4233 
10 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I0-4243 LPM-A0-4243 LPM-B0-4243 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2253 LPM-A5-2253 LPM-B5-2253 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3253 LPM-A5-3253 LPM-B5-3253 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4253 LPM-A5-4253 LPM-B5-4253 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2263 LPM-A5-2263 LPM-B5-2263 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3263 LPM-A5-3263 LPM-B5-3263 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4263 LPM-A5-4263 LPM-B5-4263 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2273 LPM-A5-2273 LPM-B5-2273 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3273 LPM-A5-3273 LPM-B5-3273 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4273 LPM-A5-4273 LPM-B5-4273 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2283 LPM-A5-2283 LPM-B5-2283 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3283 LPM-A5-3283 LPM-B5-3283 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4283 LPM-A5-4283 LPM-B5-4283 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2293 LPM-A5-2293 LPM-B5-2293 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3293 LPM-A5-3293 LPM-B5-3293 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4293 LPM-A5-4293 LPM-B5-4293 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1303 LPM-A3-1303 LPM-B3-1303 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3303 LPM-A3-3303 LPM-B3-3303 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2303 LPM-A5-2303 LPM-B5-2303 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3303 LPM-A5-3303 LPM-B5-3303 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4303 LPM-A5-4303 LPM-B5-4303 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3313 LPM-A0-3313 LPM-B0-3313 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3323 LPM-A0-3323 LPM-B0-3323 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1333 LPM-A3-1333 LPM-B3-1333 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3333 LPM-A3-3333 LPM-B3-3333 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2333 LPM-A5-2333 LPM-B5-2333 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3333 LPM-A5-3333 LPM-B5-3333 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4333 LPM-A5-4333 LPM-B5-4333 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2343 LPM-A5-2343 LPM-B5-2343 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3343 LPM-A5-3343 LPM-B5-3343 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4343 LPM-A5-4343 LPM-B5-4343 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2353 LPM-A5-2353 LPM-B5-2353 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3353 LPM-A5-3353 LPM-B5-3353 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4353 LPM-A5-4353 LPM-B5-4353 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1363 LPM-A3-1363 LPM-B3-1363 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3363 LPM-A3-3363 LPM-B3-3363 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2363 LPM-A5-2363 LPM-B5-2363 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3363 LPM-A5-3363 LPM-B5-3363 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4363 LPM-A5-4363 LPM-B5-4363 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2373 LPM-A5-2373 LPM-B5-2373 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3373 LPM-A5-3373 LPM-B5-3373 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4373 LPM-A5-4373 LPM-B5-4373 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3383 LPM-A5-3383 LPM-B5-3383 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4383 LPM-A5-4383 LPM-B5-4383 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2393 LPM-A5-2393 LPM-B5-2393 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3393 LPM-A5-3393 LPM-B5-3393 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4393 LPM-A5-4393 LPM-B5-4393 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3403 LPM-A0-3403 LPM-B0-3403 
10 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I0-4403 LPM-A0-4403 LPM-B0-4403 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3413 LPM-A0-3413 LPM-B0-3413 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3423 LPM-A0-3423 LPM-B0-3423 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2433 LPM-A5-2433 LPM-B5-2433 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3433 LPM-A5-3433 LPM-B5-3433 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4433 LPM-A5-4433 LPM-B5-4433 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3433 LPM-A0-3433 LPM-B0-3433 
10 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I0-4433 LPM-A0-4433 LPM-B0-4433 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3443 LPM-A0-3443 LPM-B0-3443 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2453 LPM-A5-2453 LPM-B5-2453 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3453 LPM-A5-3453 LPM-B5-3453 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4543 LPM-A5-4543 LPM-B5-4543 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2463 LPM-A5-2463 LPM-B5-2463 
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5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3463 LPM-A5-3463 LPM-B5-3463 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4463 LPM-A5-4463 LPM-B5-4463 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1473 LPM-A3-1473 LPM-B3-1473 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3473 LPM-A3-3473 LPM-B3-3473 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2473 LPM-A5-2473 LPM-B5-2473 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3473 LPM-A5-3473 LPM-B5-3473 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4473 LPM-A5-4473 LPM-B5-4473 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2483 LPM-A5-2483 LPM-B5-2483 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3483 LPM-A5-3483 LPM-B5-3483 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4483 LPM-A5-4483 LPM-B5-4483 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3493 LPM-A5-3493 LPM-B5-3493 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4493 LPM-A5-4493 LPM-B5-4493 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2503 LPM-A5-2503 LPM-B5-2503 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3503 LPM-A5-3503 LPM-B5-3503 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4503 LPM-A5-4503 LPM-B5-4503 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3513 LPM-A5-3513 LPM-B5-3513 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4513 LPM-A5-4513 LPM-B5-4513 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2523 LPM-A5-2523 LPM-B5-2523 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3523 LPM-A5-3523 LPM-B5-3523 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4523 LPM-A5-4523 LPM-B5-4523 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2533 LPM-A5-2533 LPM-B5-2533 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3533 LPM-A5-3533 LPM-B5-3533 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4533 LPM-A5-4533 LPM-B5-4533 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2543 LPM-A5-2543 LPM-B5-2543 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3543 LPM-A5-3543 LPM-B5-3543 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4543 LPM-A5-4543 LPM-B5-4543 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1553 LPM-A3-1553 LPM-B3-1553 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3553 LPM-A3-3553 LPM-B3-3553 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2553 LPM-A5-2553 LPM-B5-2553 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3553 LPM-A5-3553 LPM-B5-3553 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4553 LPM-A5-4553 LPM-B5-4553 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2563 LPM-A5-2563 LPM-B5-2563 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3563 LPM-A5-3563 LPM-B5-3563 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4563 LPM-A5-4563 LPM-B5-4563 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3573 LPM-A0-3573 LPM-B0-3573 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2583 LPM-A5-2583 LPM-B5-2583 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3583 LPM-A5-3583 LPM-B5-3583 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4583 LPM-A5-4583 LPM-B5-4583 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3593 LPM-A5-3593 LPM-B5-3593 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2603 LPM-A5-2603 LPM-B5-2603 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3603 LPM-A5-3603 LPM-B5-3603 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4603 LPM-A5-4603 LPM-B5-4603 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2613 LPM-A5-2613 LPM-B5-2613 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3613 LPM-A5-3613 LPM-B5-3613 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2623 LPM-A5-2623 LPM-B5-2623 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3623 LPM-A5-3623 LPM-B5-3623 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4623 LPM-A5-4623 LPM-B5-4623 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2633 LPM-A5-2633 LPM-B5-2633 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3633 LPM-A5-3633 LPM-B5-3633 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4633 LPM-A5-4633 LPM-B5-4633 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3633 LPM-A0-3633 LPM-B0-3633 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3643 LPM-A5-3643 LPM-B5-3643 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3653 LPM-A5-3653 LPM-B5-3653 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2663 LPM-A5-2663 LPM-B5-2663 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3663 LPM-A5-3663 LPM-B5-3663 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4663 LPM-A5-4663 LPM-B5-4663 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3673 LPM-A0-3673 LPM-B0-3673 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3683 LPM-A0-3683 LPM-B0-3683 
10 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I0-4683 LPM-A0-4683 LPM-B0-4683 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2693 LPM-A5-2693 LPM-B5-2693 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3693 LPM-A5-3693 LPM-B5-3693 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4693 LPM-A5-4693 LPM-B5-4693 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2703 LPM-A5-2703 LPM-B5-2703 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3703 LPM-A5-3703 LPM-B5-3703 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4703 LPM-A5-4703 LPM-B5-4703 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2713 LPM-A5-2713 LPM-B5-2713 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3713 LPM-A5-3713 LPM-B5-3713 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4713 LPM-A5-4713 LPM-B5-4713 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2723 LPM-A5-2723 LPM-B5-2723 
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5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3723 LPM-A5-3723 LPM-B5-3723 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4723 LPM-A5-4723 LPM-B5-4723 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2733 LPM-A5-2733 LPM-B5-2733 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3733 LPM-A5-3733 LPM-B5-3733 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4733 LPM-A5-4733 LPM-B5-4733 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2743 LPM-A5-2743 LPM-B5-2743 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3743 LPM-A5-3743 LPM-B5-3743 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4743 LPM-A5-4743 LPM-B5-4743 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2753 LPM-A5-2753 LPM-B5-2753 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3753 LPM-A5-3753 LPM-B5-3753 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4753 LPM-A5-4753 LPM-B5-4753 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3763 LPM-A5-3763 LPM-B5-3763 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2773 LPM-A5-2773 LPM-B5-2773 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3773 LPM-A5-3773 LPM-B5-3773 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4773 LPM-A5-4773 LPM-B5-4773 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2783 LPM-A5-2783 LPM-B5-2783 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3783 LPM-A5-3783 LPM-B5-3783 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4783 LPM-A5-4783 LPM-B5-4783 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3793 LPM-A5-3793 LPM-B5-3793 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4793 LPM-A5-4793 LPM-B5-4793 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2803 LPM-A5-2803 LPM-B5-2803 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3803 LPM-A5-3803 LPM-B5-3803 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4803 LPM-A5-4803 LPM-B5-4803 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2813 LPM-A5-2813 LPM-B5-2813 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3813 LPM-A5-3813 LPM-B5-3813 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4813 LPM-A5-4813 LPM-B5-4813 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3823 LPM-A0-3823 LPM-B0-3823 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3833 LPM-A0-3833 LPM-B0-3833 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2843 LPM-A5-2843 LPM-B5-2843 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3843 LPM-A5-3843 LPM-B5-3843 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4843 LPM-A5-4843 LPM-B5-4843 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3853 LPM-A0-3853 LPM-B0-3853 
10 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I0-4853 LPM-A0-4853 LPM-B0-4853 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1863 LPM-A3-1863 LPM-B3-1863 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3863 LPM-A3-3863 LPM-B3-3863 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2863 LPM-A5-2863 LPM-B5-2863 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3863 LPM-A5-3863 LPM-B5-3863 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4863 LPM-A5-4863 LPM-B5-4863 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3873 LPM-A0-3873 LPM-B0-3873 
10 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I0-4883 LPM-A0-4883 LPM-B0-4883 
10 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I0-4893 LPM-A0-4893 LPM-B0-4893 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2903 LPM-A5-2903 LPM-B5-2903 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3903 LPM-A5-3903 LPM-B5-3903 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4903 LPM-A5-4903 LPM-B5-4903 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1913 LPM-A3-1913 LPM-B3-1913 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3913 LPM-A3-3913 LPM-B3-3913 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2913 LPM-A5-2913 LPM-B5-2913 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3913 LPM-A5-3913 LPM-B5-3913 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4913 LPM-A5-4913 LPM-B5-4913 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2923 LPM-A5-2923 LPM-B5-2923 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3923 LPM-A5-3923 LPM-B5-3923 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4923 LPM-A5-4923 LPM-B5-4923 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3933 LPM-A5-3933 LPM-B5-3933 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3943 LPM-A5-3943 LPM-B5-3943 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4943 LPM-A5-4943 LPM-B5-4943 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3953 LPM-A5-3953 LPM-B5-3953 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4953 LPM-A5-4953 LPM-B5-4953 

Ножиці монополярні (Scissors, monopolar) 

5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2012 LPM-A5-2012 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3012 LPM-A5-3012 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4012 LPM-A5-4012 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2022 LPM-A5-2022 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3022 LPM-A5-3022 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4022 LPM-A5-4022 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3022 LPM-A0-3022 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1032 LPM-A3-1032 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3032 LPM-A3-3032 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2032 LPM-A5-2032 
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5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3032 LPM-A5-3032 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4032 LPM-A5-4032 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3032 LPM-A0-3032 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2042 LPM-A5-2042 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3042 LPM-A5-3042 
10 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I0-3052 LPM-A0-3052 
3.5 мм (mm) 20 cм (cm) LPM-I3-1062 LPM-A3-1062 
3.5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I3-3062 LPM-A3-3062 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2062 LPM-A5-2062 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3062 LPM-A5-3062 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4062 LPM-A5-4062 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2072 LPM-A5-2072 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3072 LPM-A5-3072 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4072 LPM-A5-4072 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2082 LPM-A5-2082 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3082 LPM-A5-3082 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2092 LPM-A5-2092 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3092 LPM-A5-3092 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4092 LPM-A5-4092 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2102 LPM-A5-2102 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3102 LPM-A5-3102 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4102 LPM-A5-4102 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2112 LPM-A5-2112 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3112 LPM-A5-3112 
5 мм (mm) 36 cм (cm) LPM-I5-3122 LPM-A5-3122 
5 мм (mm) 30 cм (cm) LPM-I5-2132 LPM-A5-2132 
5 мм (mm) 43 cм (cm) LPM-I5-4132 LPM-A5-4132 

LPM-T3-101 Тубус монополярний, 3.5 mm (мм) x 20 cm (cм) 
LPM-T3-301 Тубус монополярний, 3.5 mm (мм) x 36 cm (cм) 
LPM-T5-201 Тубус монополярний, 5 mm (мм) x 30 cm (cм) 
LPM-T5-301 Тубус монополярний, 5 mm (мм) x 36 cm (cм) 
LPM-T5-401 Тубус монополярний, 5 mm (мм) x 43 cm (cм) 
LPM-T0-301 Тубус монополярний, 10 mm (мм) x 36 cm (cм) 
LPM-T0-401 Тубус монополярний, 10 mm (мм) x 43 cm (cм) 
LPM-T3-102 Тубус монополярний, 3.5 mm (мм) x 20 cm (cм) 
LPM-T3-302 Тубус монополярний, 3.5 mm (мм) x 36 cm (cм) 
LPM-T5-202 Тубус монополярний, 5 mm (мм) x 30 cm (cм) 
LPM-T5-302 Тубус монополярний, 5 mm (мм) x 36 cm (cм) 
LPM-T5-402 Тубус монополярний, 5 mm (мм) x 43 cm (cм) 
LPM-T0-302 Тубус монополярний, 10 mm (мм) x 36 cm (cм) 
LPM-T0-402 Тубус монополярний, 10 mm (мм) x 43 cm (cм) 
LPM-H550 Ручка без кремальєри, монополярна 
LPM-H551 Ручка з кремальєрою, монополярна 

Аксесуари 
LPM-C-015 Монополярний кабель LAPOMED™ 
LPM-C-030 Монополярний кабель LAPOMED™ 
LPM-C-032 Монополярний кабель LAPOMED™ 
LPM-C-033 Монополярний кабель LAPOMED™ 
LPM-C-034 Монополярний кабель LAPOMED™ 

5.3 Характеристики медичного виробу з яким використовуються багаторазові біполярні інструменти 
5.3.1 Багаторазвий монополярний інструмент використовуються в поєднанні з багаторазовим монополярним кабелем. 
5.3.2 Багаторазові монополярні вироби та аксесуари підключаються до монополярної розетки. Інструмент призначений 
для роботи з електрохірургічним коагулятором, що має монополярний вхід для підключення монополярних 
інструментів. 

6. Попередження та запобіжні заходи
6.1 Перед використанням уважно прочитайте інструкцію із застосування, всі попередження та супроводжувальні 
документи. Перед проведенням операції ознайомтесь з медичною літературою, що стосується методів, небезпек, 
протипоказань та ускладнень від операції.
6.2 Цей медичний виріб може використовуватись лише лікарем з відповідною професійною підготовкою.
6.3 Не виконання інструкції із застосування може призвести до серйозної травми або смерті пацієнта.
6.4 Перед використанням необхідно кожен раз перевіряти медичний виріб на цілісність та справність.
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6.5 Недотримання  цієї інструкції із застосування, а також інструкції з експлуатації продуктів, які використовуються в 
комбінації, можуть призвести до пошкодження пацієнтів, користувачів та третіх сторін, а також пошкодження виробу. 
Будь ласка, уважно прочитайте всі відповідні інструкції та завжди дотримуйтесь вказівок, наведених нижче. Перевірте 
функціонування продуктів, які використовуються в комбінації. 
6.6 Існує ризик отримання травми, якщо ізоляція ВЧ-генераторів пошкоджена або відсутня, або якщо стався випадковий 
контакт між прикладною частиною та пацієнтом. Не використовуйте ВЧ-генератори з пошкодженою або відсутньою 
ізоляцією та переконайтеся, що застосовувані частини не контактують із струмопровідними інструментами, 
аксесуарами та рідинами. Ніколи не кладіть прикладні частини на пацієнта. 
6.7 Неправильно зібрані та пошкоджені інструменти можуть призвести до травмування пацієнта. Інструменти та всі 
аксесуари, що використовуються у поєднанні з ними, повинні бути перевірені безпосередньо перед і після кожного 
використання, щоб гарантувати, що вони є повними, без пошкоджень і в повному робочому стані, а також не мають 
ненавмисних шорстких поверхонь, гострих кутів, затертих країв або виступаючих частин. Треба уважно стежити за 
відсутністю зламаних компонентами всередині пацієнта. 
6.8 Перевантаження інструменту шляхом надмірної сили може спричинити пошкодження, згинання і несправність 
медичного виробу, а отже, травмувати пацієнта чи користувача. Не перевантажуйте інструменти, повертаючи їх до 
початкового стану. 
6.9 Неправильне застосування медичних інструментів становить ризик пошкодження пацієнтів. Користувачі медичних 
інструментів повинні мати відповідну медичну кваліфікацію та ознайомитись з інструкцією. 
6.10 Під час процедури бранші інструменту можуть нагріватись до 40°C-100°C. Можливі опіки пацієнтів. 
6.11 Після коагуляції обов'язково утримуйте бранші інструментів подалі від пацієнта, щоб не пошкодити високою 
температурою. 
6.12  Якщо застосовувані деталі використовуються поза межами поля зору, існує ризик того, що тканини та аксесуари 
можуть бути пошкоджені ненавмисно. Завжди тримайте прикладні частини активного електрода, лазера та інших 
приладів, які передають енергію цілеспрямовано у полі зору під час застосування. 
6.13 Медичний виріб постачається в не стерильному стані. Використання нестерильних інструментів створює ризик 
інфікування пацієнтів, користувачів та третіх осіб. Перевірте вироби на предмет видимого забруднення. Видиме 
забруднення є свідченням того, що повторна обробка не проводилась або була проведена неправильно. Обробіть 
інструмент перед початковим використанням, а також перед і після кожного наступного використання за допомогою 
перевірених процедур.  
6.14 Електрохірургічні інструменти не можна використовувати разом із середовищем, багатим киснем. Можуть 
виникати іскри, коли використовуються ВЧ-генератори та аксесуари, які можуть спричинити займання або вибух 
горючих або легкозаймистих рідин. Переконайтеся, що горючі або легкозаймисті агенти випаровуються перед 
використанням ВЧ-генераторів, а також відсутні горючі гази. 
6.15 Електрохірургічні інструменти з ВЧ-роз'ємами, які використовуються в комбінації з блоками ВЧ, призначені для 
повторюваної максимальної напруги 3000 В для монополярних інструментів, 800 В для біполярних інструментів. 
Використання при більш високих налаштуваннях пристрою напруга може призвести до пошкодження приладу. 
6.16 З міркувань безпеки, ручка з підключенням ВЧ може бути підключена тільки до ізольованих зовнішніх тубусів. 
6.17 Термін служби продуктів значною мірою визначається методами зношування, обробки, хімічними речовинами, які 
використовуються та будь-якими ушкодженнями, які виникають в результаті використання. 
6.18 Заборонено змінювати конструкцію виробів. 
6.19 Утилізація медичного виробу повинна відповідати правилам поводження з медичними відходами. 

7. Збирання та розбирання монополярних інструментів

7.1 Збирання монополярного інструменту 

1. Вставте робочу вставку ② у тубус ③.
2. Заблокуйте вставку ②  шляхом обертання на
1/4 у блокуючому механізмі тубусу ③

3. Вставити тубус закритими браншами у
повністю відкриту ручку, наскільки вона
піддається

4. Заблокувати тубус
Перевірте роботу інструменту
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7.2 Розбирання монополярного інструменту 

1. Відкрийте ручку повністю. Якщо
необхідно розблокуйте механізм
блокування на ручці.

2. Натисніть та утримуйте кнопку
блокування ⑦(не повертати).

3. Видаліть робочу вставку ③ тягніть
  4. Для видалення вставки, тримайте бранші

зімкнутими ①  жорстко та обертайте
тубус на ¼ оберту③.

5. Витягніть вставку.

8. Інструкція із застосування
8.1 Переконайтеся, що виріб очищений та стерилізований перед першим використання і після кожного наступного
використання.
8.2 Перевірте загальний стан та фізичну цілісність виробу. Не використовуйте виріб, якщо виявлено пошкодження.
8.3 Використовуючи стандартну ендоскопічну методику, закрийте бранші та введіть інструмент через відповідний
розмір канюлі.
8.4  Щоб повернути колесо, поверніть бранші в потрібне місце.
8.5 У разі використання інструменту з кремальєрою необхідно розташувати бранші таким чином, щоб тканина
виявилася посередині, і стиснути ручку з належною силою. Сила затиску залежить від ступеня змикання кінців
рукоятки. Виконуйте операцію відповідно до вказівок.
8.6 Перед видаленням інструменту через канюлю необхідно закрити бранші. Щоб уникнути випадкового захоплення
тканини браншами інструменту та її ненавмисного ушкодження має бути забезпечена належна візуалізація
хірургічного поля. Витягувати інструмент через канюлю необхідно вздовж її осі, не допускаючи виникнення бічного
тиску, щоб уникнути пошкодження бранш.
8.7 Перед процедурою необхідно підключити інструмент до ВЧ-коагулятора за допомогою відповідного кабелю.
Підключіть приладовий роз'єм кабелю до ВЧ-з'єднання приладу. Переконайтеся, що монополярні кабелі
використовуються для монополярних інструментів, а біполярні кабелі використовуються для біполярних інструментів.

9. Очищення, дезінфекція та стерилізація
Неправильно оброблені медичні вироби становлять небезпеку та ризик інфікування для пацієнтів, користувачів та
третіх осіб, а також ризик несправності медичного виробу.
Під час підготовки та використання розчинів дотримуйтесь інструкцій виробника хімічних речовин, звертаючи
особливу увагу на належну концентрацію, експозицію та термін служби. Тривале занурення та неправильна
концентрація можуть призвести до пошкодження. Майте на увазі мікробіологічний діапазон дії хімічної речовини, яку
ви використовуєте.
Використання хімічних речовин, які не було схвалено компанією ТОВ «ЛАПОМЕД», може призвести до пошкодження
медичних виробів. Використовуйте лише хімічні речовини, схвалені для повторної обробки.
Дотримуйтесь національних законів та правил.
Термін служби виробів значною мірою визначається методами зношування, обробки, хімічними речовинами, які
використовуються та будь-якими ушкодженнями, які виникають в результаті використання.

9.1 Очищення 
9.1.1 Розбірка 
Перед очищенням та дезінфекцією медичний виріб повинен бути максимально розібраний на окремі компоненти, а 
бранші повинні бути відкриті.  
9.1.2 Підготовка до очищення та дезінфекції 
Необхідно видалити важкі забруднення, корозійні розчини та фармацевтичні препарати з медичного виробу одразу 
після використання. З цією метою, попередньо очистіть медичний виріб, наприклад, протираючи або промиваючи. Як 
правило, ми рекомендуємо ручне попереднє очищення під холодною проточною водою. Попереднє очищення виробів 
для коагуляції може знадобитися перед утилізацією. Для видалення нальоту рекомендуємо використовувати хірургічну 
серветку, змочену 3% перекисом водню. 
9.1.3 Ручне попереднє очищення 
Протирання поверхонь 
Важке забруднення необхідно видалити з поверхні окремих компонентів шляхом очищення холодною проточною 
водою за допомогою щітки чи губки. 
Прочищення щіткою 
Щоб видалити все видиме забруднення, просвіт зовнішньої оболонки повинен бути попередньо очищений під 
холодною проточною водою за допомогою відповідної щітки. 
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9.1.4 Ручне очищення 
Окремі компоненти повинні бути повністю занурені в миючий розчин. Розкрити бранші на вставці цілеспрямовано 
заповнюючи просвіт, потрібно переконатися, що рівні поверхні з обмеженим доступом покриті та відсутні бульбашки 
повітря. Після необхідного часу витримки очистіть виріб механічно за допомогою щітки чи губки. На завершення його 
необхідно промити холодною проточною водою, щоб забезпечити нейтралізацію. 

9.2 Дезінфекція 
9.2.1 Ручна дезінфекція 
Окремі компоненти повинні бути повністю занурені в розчин для дезінфекції. Розкриваючи бранші на вставці 
цілеспрямовано заповнюючи просвіт, потрібно переконатися, що рівні поверхні з обмеженим доступом покриті та 
відсутні бульбашки повітря.  Після витримки медичні вироби необхідно кілька разів промити повністю 
демінералізованою водою або мікробіологічно чистою стерильною водою для видалення всіх хімічних залишків.  
В завершенні всі поверхні, з’єднання, отвори, канали та просвіти повністю висушіть стерильним стисненим повітрям. 
9.2.2 Машинна чистка та дезінфекція 
З’єднання 
Для того, щоб забезпечити ефективне машинне чищення та дезінфекцію, зовнішній тубус необхідно приєднати до 
миючого або дезінфікуючого приладу через адаптер Люера. 
Дезінфекція 
Кращим є теплова дезінфекція. При використанні методу необхідно враховувати відповідні національні вимоги та 
значення A0. 
Вибір відповідного висувного лотка або тримача для інструментів, який має гарантувати, що медичний виріб буде 
ретельно промитий. 
При необхідності після цього інструмент повинен бути висушений вручну. 
9.2.3 Збірка, перевірка та догляд 
Очищений та дезінфікований медичний виріб повинен бути візуально перевірений на предмет чистоти, комплектності, 
пошкоджень та сухості: 

• Якщо залишаються залишки чи забруднення, медичний виріб повинен бути очищений ручним способом і ще
раз подовжити процедуру повного очищення та дезінфекції.

• Вироби, які пошкоджені або що зазнали корозії повинні бути виведені з експлуатації.
• Розібрані медичні вироби необхідно зібрати.
• Після цього необхідно провести функціональну перевірку.

9.3 Стерилізація 
Ми рекомендуємо використовувати автоклавування. Параметр стерилізації наведено нижче: 

Метод стерилізації Категорії 
продуктів Температура Мінімальний 

час Тиск 

Автоклав  - Автоклави з навантаженням 
тяжкості Прилад 121°C 30 Хв 102.9 кПа/1 

бар 

Автоклав – Превакуумний процесс Прилад 132-134°C 4 Хв 205.8 кПа/ 
2 бари 

10. Зберігання
10.1Медичні вироби слід зберігати в закритих приміщеннях, які виключають попадання сонячних променів та
атмосферних опадів, гризунів, пошкодження, намокання упаковки медичних виробів, а також які мають добру
вентиляцію.
10.2 Діапазон температур зберігання становить -20°С+50°С.
Діапазон відносної вологості зберігання становить 10%-80%.

11. Гарантійне обслуговування
11.1 Вироби, що були продані, підлягають гарантійному обслуговуванню протягом 6 місяців з дати продажу, що
підтверджується відповідним документом (видаткова накладна або товарний чек).
11.2 Для повернення виробу, він повинен бути чистим та в оригінальній упаковці.
11.3 Для повної перевірки виробу його необхідно повертати у повній комплектації, як наведено у інструкції.
11.4 В заявці на гарантійне обслуговування, що знаходиться на сайті підприємства, необхідно чітко вказати та описати
проблему, яка виникла у процесі роботи.
11.5 Якщо в період гарантійного терміну виріб вийшов з ладу внаслідок неправильної експлуатації, невиконання вимог
інструкції із застосування, зберігання, виробник знімає з себе гарантійні зобов'язання, але ремонт може бути здійснений
за рахунок замовника.
11.6 У гарантії може бути відмовлено, якщо:
• є в наявності механічні пошкодження на зовнішніх поверхнях, відколи, тріщини;
• продукція зберігалася в приміщеннях чи середовищі, що містить домішки, які викликають корозію;



Ф-7.3/05 версія 01 від 08.06.2021 

12 

• вироби оброблялись стерилізуючими або дезінфікуючими засобами, які не рекомендовані виробником, а також
порушувався режим обробки виробів рекомендованими засобами;
• факт несанкціонованого ремонту виробу;
• невиконання вимог інструкції із застосування.
11.7 У випадку необхідності повернення виробу ТОВ «ЛАПОМЕД», будь-ласка, зверніться до відділу збуту та назвіть
артикул, номер партії, та коротко опишіть причину, з якої повертається виріб.

12. Пояснення символів

Номер партії Дата виготовлення 

Номер за каталогом  Виробник 

Попередження Ознайомлення з інструкцією із 
застосування 

Обмеження вологості Температурні обмеження 

Робоча частина типу BF Спеціальна утилізація 

Не стерильно Знак відповідності вимогам 
Технічного регламенту 

13. Контактна інформація виробника

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАПОМЕД» 
Адреса Контакти  

65003,  м. Одеса, вулиця Чорноморського  козацтва, 
будинок 115,  офіс 105, Україна  

Телефон: +38 (048) 79-621-79 
Email: info@lapomed.ua  
Web: https://lapomed.ua  

Дата останнього перегляду: «01» вересня 2023 року 
Версія «02»  

mailto:info@lapomed.ua
https://lapomed.ua/
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