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ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ  
  

Титанові кліпси LAPOMED™  
Каталожний номер №:  LPM-0601, LPM-0602, LPM-0603, LPM-0604  

 

Інструкція із застосування обов’язкова до ознайомлення перед використанням! 
 
1. Основні положення 
Інструкція із застосування містить вимоги, необхідні для експлуатації медичного виробу відповідно до його функцій та 
призначення. Дотримання інструкції із застосування є передумовою правильної роботи медичного виробу, а також 
забезпечує безпеку пацієнта та оператора. Медичні вироби повинні використовуватись відповідно за призначенням та лише 
персоналом з відповідною кваліфікацією, досвідом роботи.  
У випадку виникнення питань щодо даного виробу, будь ласка, зв'яжіться з відділом збуту ТОВ «ЛАПОМЕД». 
  
2. Передбачене застосування  
Титанові кліпси застосовуються в лапароскопічній хірургії для перетискання/лігування кровоносних судин або 
різноманітних протоків  для попередження крововиливу або витікання інших рідин під час операційного втручання. Кліпси 
призначені для використання на периферичних судинах діаметром до 7 мм. 
  
3. Протипоказання до застосування  
3.1 Титанові кліпси не призначені для перев'язки труб для цілей контрацепції або перев'язки ниркової артерії при 
нефректомії.  
3.2 Титанові кліпси не можна використовувати для лігування судин центральної системи кровообігу, будь-якого діаметру. 
 
4. Небажані побічні дії 
4.1 Використання медичного виробу повторно, з порушеною упаковкою, після повторної стерилізації може призвести до 
інфікування пацієнта. 
4.2 Неправильний вибір розміру кліпси призведе до неможливості закриття або затискання кровоносної судини або 
тканинної структури. 
 
5. Опис продукту  
Титанові кліпси виконані з високоякісного титанового сплаву. Титанові кліпси мають чотири розміри: малі, середні, 
середньо-великі та великі. Титанові кліпси постачаються стерильними, запаковані в стерильний картридж по 6 титанових 
кліпс у кожному картриджі. Термін придатності титанових кліпс становить 3 роки. 
  
5.1 Схематичне зображення титанової кліпси  

де, Н – товщина кліпси (самого дроту);  
В- довжина протиковзаючого прорізу;  
L1 – ширина розкритої кліпси;  
L2 – довжина розкритої кліпси. 

 
  
5.2 Перелік модифікацій титанових кліпс:  
  

Номер за 
каталогом  

Опис  Кольорове 
маркування  

B, мм  H, мм  L1, мм  L2, мм  Максимальна 
довжина 

лігування, мм  
LPM-0601  Титанові кліпси 

LAPOMED™, малі  сині  0.5±0.1  0.35±0.1  5.9±1  2.1±1  3.4 
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LPM-0602  Титанові кліпси 
LAPOMED™, 
середні  

білі  0.75±0.1  0.50±0.1  8.8±1  2.6±1  5.1 

LPM-0603  Титанові кліпси 
LAPOMED™, 
середньо-великі  

зелені  0.97±0.1  0.61±0.1  14.5±1  5.0±1  8.7 

LPM-0604  Титанові кліпси 
LAPOMED™, 
великі  

жовті  1.16±0.1  0.84±0.1  18.0±1  8.3±1  11.9 

  
5.3 Характеристики медичного виробу з яким використовується титанова кліпса 
5.3.1 Титанові кліпси використовуються в поєднанні з ендокліпаторами для титанових кліпс. 
5.3.2 Сумісність титанових кліпс з ендокліпаторами: 
Титанові кліпси LAPOMED™, малі - ендокліпатор для малих титанових кліпс LAPOMED™, однобраншевий, 5х330 mm 
(мм);  
Титанові кліпси LAPOMED™, середні - ендокліпатор для середніх титанових кліпс LAPOMED™, однобраншевий, 10х330 
mm (мм);   
Титанові кліпси LAPOMED™, середньо-великі - ендокліпатор для середньо-великих титанових кліпс LAPOMED™, 
однобраншевий, 10х330 mm (мм);   
Титанові кліпси LAPOMED™, великі - ендокліпатор для великих титанових кліпс LAPOMED™, однобраншевий, 10х330 
mm (мм). 
 
6. Попередження та запобіжні заходи 
6.1 Перед використанням уважно прочитайте інструкцію із застосування, всі попередження та супроводжувальні 
документи. Перед проведенням операції ознайомтесь з медичною літературою, що стосується методів, небезпек, 
протипоказань та ускладнень від операції. 
6.2 Цей медичний виріб може використовуватись лише лікарем з відповідною професійною підготовкою. 
6.3 Не виконання інструкції із застосування може призвести до серйозної травми або смерті пацієнта.  
6.4 Перед використанням необхідно кожен раз перевіряти медичний виріб на цілісність та справність. 
6.5 Перевірте сумісність інструменту та аксесуарів від різних виробників  перед їх сумісним використанням, щоб уникнути 
ускладнень. Перед використанням, прочитайте та дотримуйтеся інструкцій до усіх виробів, які будуть використовуватись 
під час процедури. 
6.6 Перед використанням перевірте термін придатності. Заборонено використання медичного виробу після закінченні 
терміну придатності. 
6.7 Не використовуйте медичний виріб при пошкодженні упаковки. 
6.8 Медичний виріб призначений тільки для одноразового використання. 
6.9 Медичний виріб стерилізований оксидом етилену, тому його можна використовувати одразу після розпаковки.  
6.10 Не стерилізуйте медичний виріб повторно. 
6.11 Щоб запобігти пошкодженню картриджа з кліпсою, переконайтесь, що кінцівки аплікатора перпендикулярні 
картриджу під час введення та витягнення з гнізда картриджу.  
6.12 Ендокліпатори та кліпси не повинні контактувати з електрохірургічними електродами.  
6.13 Переконайтеся, що тканина, яку слід лігувати, повністю розташована всередині закритого наконечника. 
6.14 Утилізація медичного виробу повинна відповідати правилам поводження з медичними відходами.  
  
7. Інструкція із застосування  
7.1 Переконайтесь, що упаковка медичного виробу не пошкоджена  та відкрийте її.   
7.2 Виберіть пристрій для накладання кліпс відповідно до розміру кліпси.  
7.3 Помістіть картридж з кліпсами на стійку поверхню та утримуючи картридж з кліпсами зніміть кліпсу.  
7.4 Переконайтеся, що кінчики аплікатора знаходяться перпендикулярно картриджу.  
7.5 Встановіть пристрій на кліпсу, поки він не зупиниться. Не штовхайте примусово прилад. Кліпса повинна плавно увійти 
і вийти з щілини картриджа.  
7.6 Витягніть кліпсу з картриджа. Кліпса буде надійно вставлена в аплікатор. Не потрібно підтримувати натягнення 
тригера, щоб утримувати затискач у браншах аплікатора.  
  
8. Зберігання  
8.1Медичні вироби слід зберігати в закритих приміщеннях, які виключають попадання сонячних променів та атмосферних 
опадів, гризунів, пошкодження, намокання упаковки медичних виробів, а також які мають добру вентиляцію.  
8.2 Діапазон температур зберігання та транспортування становить -20°С+50°С.  
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Діапазон відносної вологості зберігання та транспортування становить 10%-80%.  
  
9. Пояснення символів  

   
Номер партії  

  
Дата виготовлення  

  
Номер за каталогом  

  

Використати до  
  

  
Попередження 

  
Виробник  

  
Ознайомлення з інструкцією із 
застосування  

  
Температурне обмеження  

  

Повторне використання 
заборонено  

  

Діапазон вологості  

  

Не використовувати при 
пошкодженні упаковки  

  
Не містить латекс  

 
Повторно не стерилізувати 

 
Спеціальна утилізація 

  

Символ методу стерилізації, 
під час якого використовують 
оксид етилену    

Знак відповідності вимогам 
Технічного регламенту  

  
10. Контактна інформація виробника   
  

  

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАПОМЕД»  
Адреса  Контакти  
65003,  м. Одеса, вулиця Чорноморського  козацтва, 
будинок 115,  офіс 105, Україна  

Телефон: +38 (048) 79-621-79  
Email: info@lapomed.ua  
Web: https://lapomed.ua  

  
Дата останнього перегляду: «01» вересня 2023 року  
Версія «04»  

mailto:info@lapomed.ua
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